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Postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego
na:

Doposazenie bazy dydaktycznej
w ramach kierunku technik elektryk

Postgpowanie prowadzone jest w procedurze wlasciwej dla zamowienia o
warto$ci szacunkowej mniejszej od wyrazonej w zlotych rownowartosci kwot okreslonych
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W toku postegpowania o udzielenie zamowienia publicznego wplynelty do
Zamawiajacego pytania do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia.
Ponizej tres¢ pytan wraz

Pytanie 1:
Czes¢ I poz. 34 Panel DEMO miernikéw instalacji elektrycznych

Panel DEMO zgodny z normg podang w specyfikacji tj: PN-EN 60364-6 nie jest juz
produkowany.
Czy w zwigzku z powyzszym zamawiajgcy dopuszcza panel demo o specyfikacji:

- Mozliwo$¢ wykonania szeregu pomiaréw zgodnie z PN-EN 61557 (rezystancja izolacji,
cigglo$¢ przewodu PE, rezystancja uziemienia metodg 4 - przewodows lub z
wykorzystaniem dwoch cegow, rezystywno$¢ gruntu, impedancja petli i linii, kierunek
wirowania faz, prad obcigzenia, testowanie RCD, napiecie dotykowe)

- Na panelu czolowym umieszczono tradycyjnie stosowane elementy instalacji elektrycznej:
wylaczniki RCD, wylgcznik / wigcznik z lampa, gniazdo sieciowe oraz zaciski wejsciowe
- Wszystkie standardowe metody pomiarowe mogg by¢ zaprezentowane w prosty i
przejrzysty sposob

- Przelgcznik uszkodzen pozwala na symulowanie 5 r6znych bledéw instalacji

- Symulacja uktadu zasilania TN albo TT

- Tablica umieszczona zostata w odpornej na udary walizce z komfortowym uchwytem

- Zastosowanie

Prezentacja sposobu kompleksowego testowania instalacji elektrycznych

Prezentacja miernikéw przeznaczonych do testowania instalacji elektrycznych.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga, aby panel dedykowany byt do demonstrowania
mozliwosci pomiarowych miernikdéw instalacji elektrycznych.

Pozwalat na badanie:

-rezystancji izolacji,

-cigglosci potaczen wyrownawczych,

-parametréw wylacznikéw réoznicowopradowych,

-napigcia sieci zasilajace;.

Panel powinien symulowac¢ instalacje typu TN oraz TT — zmiana nastepuje za
pomoca przelacznika. Badania, ktore mozna przeprowadzi¢ za pomoca Panelu
odpowiadaja wymaganiom normy PN-EN 60364-6 1 pozwalaja na pomiar:
-polaczen wyrownawczych oraz potaczen czesci dostepnych.

- rezystancji izolacji.

- rezystancji uziemienia (metoda techniczna, 2 elektrody pomocnicze)

- impedancji petli zwarcia, przewidywanego pradu zwarciowego oraz pradu
zwarcia doziemnego (PSC oraz PFC)
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- parametrow wylacznikow roznicowopradowych (RCD)
Przyktadowy produkt speiniajgcy ww. kryteria: KEW8205A.

Pytanie 2:
Czgs¢ I poz. 35 Panel demonstracyjny prady uplywowe

Opis panelu jest identyczny z opisem do pozycji 34 tj: Panel DEMO miernikdw instalacji
elektrycznych, co wyklucza zaoferowanie Panelu demonstracyjnego do pragdow uptywu.
Czy w zwigzku z powyzszym zamawiajacy dopuszcza Panel demonstracyjny prady uplywu
o specyfikacji:

- panel umozliwia pokazanie w jaki sposob mierniki cggowe pragdéw uptywowych mogg by¢
pomocne podczas poszukiwania przyczyn i rozwigzywania problemow z wyzwalaniem
wylacznikow RCD w instalacjach elektrycznych.

- panel zawiera typowy wylacznik RCD, wraz z obwodem bocznikujgcym oraz piecioma
obwodami podrzednymi.

- w kazdym z obwoddéw mozna symulowac¢ staty lub zmienny prad uptywowy, poprzez
wybor odpowiedniego ustawienia.

- mozliwo$¢ zasymulowania réznych kombinacji uszkodzen ( uptywdw ) oraz sytuacji gdy
RCD jest jest wyzwalany poprzez dwa rdzne obwody: jeden stale uszkodzony, drugi
okresowo ( np: ze wzgledu na wptyw wilgoci )

wymiary 600x400x100 mm

waga 3kg

Odpowiedz:

Zamawiajacy dokonuje zmiany Opisu parametrow w zalgczniku nr 3 do SIWZ,
cze$¢ I, poz. 35 (i odpowiednia pozycje kosztorysu ofertowego w zatgczniku nr
1) w ten sposob, ze dotychczasowy opis parametréw zastepuje nastepujacym:

,Panel demonstruje uzycie miernikow cggowych. Obejmuje RCD z urzadzeniami
obejsciowymi 1 5 obwodami wylotowymi. Kazdy obwdd moze symulowac staty
/ zmienny prad uplywowy, wybierajac odpowiedni przetacznik.

Za pomocg cegdw uptywowych mozna znalez¢ og6lny prad uptywowy, a zrédto
kierunku pradu uplywowego mozna ustali¢, zaciskajac przewody w kazdym
obwodzie. Moze rowniez istnie¢ kombinacja jednego lub wigcej pradéw
uptywowych, na przyktad mozna symulowac sytuacj¢ zadziatania wytacznika
RCD z powodu dwoch wadliwych obwodéw, jednego ze stalym pradem
uptywowym, a drugiego ze zmiennym pradem uptywowym (na przyktad z
powodu wilgoci).”
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Przyktadowy produkt speiniajgcy ww. kryteria: KEW8208.

Pytanie 3:
Cz¢§¢ 1 poz. 7 ZESTAW NARZEDZIOWY

Czy zamawiajacy dopuszcza zestaw w ktdrym nie wystepuje klucz ptasko oczkowy w
rozmiarze 6 — proponowany zestaw STHOR 58691

Odpowiedz:
Zamawiajacy wymaga aby zestaw zawierat klucz ptasko-oczkowy o rozmiarze 6.
Zestaw moze zosta¢ skomponowany przez Wykonawcg.

Pytanie 4:

Cze¢s¢ 1 poz. 45 Mlotowiertarka z systemem odsysania pylu

Czy zamawiajgcy dopuszcza urzgdzenie o energii udaru 2,2 J — proponowane urzadzenie
Makita HR2652

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza urzadzenia o energii udaru 2,2 J. Zamawiajacy
wymaga urzadzenie zgodnie z OPZ, speiniajace co najmniej energi¢ udaru 2,4 J.
Pytanie S:

Czes¢ I poz. 31 Skopometr LCD kolor

W specyfikacji zostato okreslone pasmo czgstotliwosci dla trzech modeli skopometrow:
»Pasmo 200MHz (SHS820), 100MHz (SHS810) lub 60MHz (SHS806) ,,
Prosz¢ o doprecyzowanie jakie pasmo czgstotliwosci ma posiada¢ oferowane urzadzenie.

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza urzadzenie spetniajace co najmniej jeden ze wskazanych

parametrow. Dopuszcza urzadzenie posiadajac pasmo 200 MHZ, jak rowniez 100
MHz oraz 60MHz.

Pytanie 6:
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Cze$¢ I poz. 4 Autotransformator 3-fazowy

Czy zamawiajacy dopuszcza urzadzenie o specyfikacji:
Znamionowe napiecie wtorne 0-430 V
Moc znamionowa 4 - 6,5 kVA

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza urzadzenie o parametrach wskazanych przez
Wykonawce. Zgodnie z OPZ mieszcza si¢ w parametrach minimalnych.

Czes¢ I poz. 4 Autotransformator 3-fazowy,

Majac to na wzgledzie, zmienia si¢ Rozdziat XI SIWZ, ust. 1, 2 1 8, w ten sposob,

Ze otrzymujg one nastepujace brzmienie:

Rozdzial XI
Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert

1. Nieprzejrzysta koperte (opakowanie) zawierajgcg oferte wraz z wymaganymi
dokumentami nalezy ztozy¢ w siedzibie Zespotu Szkot im. Marii Curie
Sktodowskiej w Ketrzynie, ul. Wojska Polskiego 12, 11-400 Ketrzyn w pokoju
nr 5 w terminie do dnia 25 maja 2020 r. do godz. 14:00 lub przesta¢ poczta
(liczy si¢ data 1 godzina wplywu do siedziby prowadzacego postgpowanie w
ww. terminie) na adres: Zespdt Szkét im. Marii Curie Sktodowskie; w
Ketrzynie, ul. Wojska Polskiego 12, 11-400 Ketrzyn

2. Oferty beda podlegaly rejestracji przez Zamawiajacego. Do czasu otwarcia
ofert, beda one przechowywane w sposob gwarantujacy ich nienaruszalnos¢.
Koperta (opakowanie) powinna by¢ opisana: Zespot Szkét im. Marii Curie
Sktodowskiej w Ketrzynie, ul. Wojska Polskiego 12, 11-400 Ketrzyn z
dopiskiem: ,,Oferta - przetarg na Doposazenie bazy dydaktycznej w ramach
kierunku technik elektryk, znak 1/RPWM.02.04.01-28-0087/19; cze$€ ........”
- nie otwiera¢ przed terminem otwarcia ofert tj. do dnia 25 maja 2020 r.
do godz. 14:10.

8. Otwarcie ofert jest jawne 1 nastgpi dnia 25 maja 2020 r. 0 godz. 14:10 w Zespole
Szk6t im. Marii Curie Sktodowskiej w Ketrzynie, ul. Wojska Polskiego 12, 11-
400 Ketrzyn w pokoju nr 5a.
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Zaktualizowana tre$¢ zatgcznikow nr 1 i 3 do SIWZ zostanie opublikowana na stronie internetowe;j
Zamawiajacego w dniu dzisiejszym.
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